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24 Std. Sammelurinbehälter und Urin-Monovetten 
 
Liebes Praxispersonal, 
 
zur Vereinfachung des Transports von Sammelurinproben und Vermeidung von 
unnötigem Abfall, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Wenn Sie folgende Punkte bei 
der Einsendung von Sammelurin ins Labor berücksichtigten, wäre das eine große Hilfe 
für das Labor 
 
- Urinmenge an der Skala auf dem Behälter ablesen und auf dem 

Anforderungsschein vermerken. 

 

- Gut verschlossenen Behälter leicht schwenken, um eine gute Durchmischung des 
Sammelurins zu erreichen. 

 

- Mit der Urinmonovette 10 mL Sammelurin aus dem Sammelurinbehälter 
entnehmen. 

 

- Die Handhabung der Urinmonovette entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der 
Rückseite. 

 

- Die Urinmonovette beschriften bzw. mit einer Nummer versehen und mit 
Anforderungsschein umgehend ins Labor einsenden. Ist eine sofortige Einsendung 
nicht möglich, können Sie die Monovette im Kühlschrank lagern. 

 

- Den Urinsammelbehälter NICHT zurück ins Labor senden! Der Rest des 
Sammelurins kann in der Toilette entsorgt werden. Die Sammelflasche kann nach 
gründlichem Ausspülen mit Wasser und Trocknen wieder verwandt werden. 
Aufkleberetiketten und Säurebehälter zur Ansäuerung des Urins können im Labor 
angefordert werden. 

 

Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns bereits jetzt ganz herzlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Laborteam 
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